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vor- und mittelfupplatten

ZUR FIXATION VON ARTHRODESEN

Material

Platten Titan DIN ISO 5832-2
Schrauben TieAl4V DIN ISO 5832-3
Merkmale

» Anatomisch vorgeformtes Plattendesign fiir besten Sitz
am Knochen

» Variable und sichere Fusion von Platte und Schraube
durch patentiertes Gewinde

» Keine kaltverschweifSten Implantate

» Kombiloch zum wahlweisen Einsatz von Standard- und
winkelstabilen Schrauben

» Schonung des umliegenden Gewebes durch innovative
Operationszugange

» Friihe, aktive Mobilisation bei stabiler Fixation
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Arztlicher Autor der Operationstechnik

Dr. med. Boris Wesseler,
Ev. Diakonissenkrankenhaus Leipzig

Diese Operationstechnik beruht auf den langjihrigen Erfahrungen des Autors als Operateur. Ihr Inhalt
wurde durch den Autor sorgfiltig erwogen und gepriift. Sie kann jedoch nicht alle Besonderheiten
des Einzelfalls beriicksichtigen und ist deshalb nur ein Vorschlag. Alle Angaben in dieser Operati-
onstechnik erfolgen daher ohne Gewdihrleistung des Autors. Eine Haftung des Autors fiir Schdaden
jeglicher Art wird nicht iibernommen.
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Implantate und Indikationen

Ubersicht - Implantate

Bezeichnung und
Artikelnummer

konisches Kopfgewinde

750.325210-228
konisches Kopfgewinde

Kortikalisschraube, T8
750.326110-128

@ 2,5mm,
Kortikalisschraube

Kortikalisschraube
@ 3,0mm,

Platte

Plattenstarke in mm
Titan

polyaxial
Arthrodesen

@ 2,5mm,
Standardschraube
750.325310-324
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geeignet

Schrauben fiir-

5»

VALGUS-FuBplatten, gerade
Rechts 750.514106- 108
Links  750.514206-208

2,0 | x X X X X X

VALGUS-T-FuBplatte
Rechts 750.514123-126
Links  750.514223-226

2,0 x X X X X X

v

Alternativ Schrauben mit
e i S 20 750.3250xx 750.3251xx 750.3260xx

Indikationen

VALGUS-gerade
VALGUS-T-FuBplatte

Indikationen

Interpositionsarthrodesen

Interpositionsarthrodesen des 1.
Metatarsophalangealgelenks

Revisionsarthrodesen mit
Knochenspaninterposition des X X
GroBzehengrundgelenks

KOM-FuBplatten sind in einer extra Operationstechnik
Revisionseingriffe nach Keller-Brandes X X aufgefiihrt - siche ICPOP14
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Perioperativ

» Vorliegen der unterzeichneten Aufklarung zur Operation inklusive Benennung der Risiken:
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Hamatom

Wundheilungsstérung

Wundinfekt

tiefe Beinvenenthrombose

Embolie

Nerven/GefiBlasion

Chronisch regionales Schmerzsyndrom
Verkiirzung des ersten Strahls®
Funktionsbehinderung im GroBzehengrundgelenk
Pseudarthrose

Fehlstellungsrezidiv

Osteonekrose des Metatarsale-1-Kopfchens
Hallux varus

Transfermetatarsalgie

Streck- oder Beugesehnenldsion mit Funktionseinschrankungen

Abkliarung der Nebenerkrankungen, inklusive der Dauertherapie mit gegebenenfalls
Bridging/Pausieren von Blutverdiinnung

Klinische Befundkontrolle inklusive Abkldrung des GefaBstatus

Aniésthesiologische Aufklarung inklusive von gegebenenfalls lokalen Schmerzkathetern

Rontgenaufnahmen in mindestens zwei Ebenen

Bei Bedarf Enthaarung der OP-Region

* Entfallt bei MittelfuBfrakturen und Lisfranc-Arthrodesen
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Interpositionsarthrodesen

INTERPOSITIONSARTHRODESEN
Dargestellt an folgendem Beispiel:

OPERATIONSTECHNIK -
INTERPOSITIONSARTHRODESEN DES 1. METATARSOPHALANGEALGELENKS

unter Verwendung einer winkelstabilen Plattenosteosynthese (bei Knochendefekt)
Lagerung

Riickenlage

Blutsperre unter Beriicksichtigung der Kontraindikationen (GefaBstatus)
Leichtes Absenken der nicht zu operierenden unteren Extremitit
Single-Shot-Antibiose

Unterpolsterung des GesédBes auf der Entnahmeseite zur Anhebung des Beckenkammes

Vor Hautschnitt Team-Time-Out mit Kldrung:

» rechts/links
» Identifikation des Patienten
» Kontrolle der zu verwendenden Implantate auf Vollstindigkeit

Zugang und Operationsablauf

Hautschnitt (ca. 3 - 6 cm) medial bzw. dorsomedial

4

Darstellung der Gelenkkapsel des MTP-I-Gelenks //
(1. Metatarsophalangealgelenks) unter Schonung der ‘
GefaB- und Nervenstrukturen //
— '—-‘\\\V\mw ”//
Eréffnung der Kapsel zur Kapsulotomie dorsomedial

Mobilisation der Kapsel
Umfahren des Kopfchens des MT I (Os metatarsale 1) mit Hohmann Hebeln
Abtragung der Exophyten

Entknorpelung der Gelenkflachen unter Verwendung von Cup & Cone-Frédsen, bzw. mit Luer und
MeiBel
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Eroffnen der subchondralen Zone mittels Bohrer (@2,0mm) durch Bohrungen in beiden Gelenk-

flachen, ca. 7 Bohrungen pro Quadratzentimeter

Durchbrechen der verbliebenen Briicken mit Hilfe
eines schmalem Osteotoms

Messen des bestehenden Defektes

Entnahme eines trikortikalen Beckenkammspans
aus dem Os ilium in iiblicher Weise unter Beriick-
sichtigung des gemessenen Defektes.

Aufeinanderstellen der Gelenkflichen unter
vollstandigem Schluss des Gelenks mit Interpo-
sition des trikortikalen Spans, der dem Defekt
angeglichen ist, in ca. 10° Dorsalextensions-
stellung sowie mildem Valgus.

Bei Bedarf temporire Fixation mittels Kirschner-
draht (750.609110).

Auflage der winkelstabilen Platte dorsal, bei Bedarf
temporire Fixation der Platte mittels Kirschner-
draht (750.609110) und Rontgen (BV-Kontrolle)

Besetzen der Schraubenlécher, anfangs besetzen,
soweit vorhanden, der nicht winkelstabilen
Schrauben (Standardschrauben @ 2,5 mm - 750.3253xX).

Dann besetzen der winkelstabilen Schrauben
(0 2,5mm - 750.3252xx optional @3,0mm - 750.3261xXx)
unter Nutzung der zugehdrigen Bohrhiilse
(750.104512) und Bohrer ©2,0mm (750.111109),

Wenn moglich mit drei Schrauben im proximalen
und distalen Anteil, sowie Fixierung des Spans
mit einer Schraube.

Ermitteln der Schraubenlinge mit Hilfe des
Messgerites (750.105028), die angezeigte Schrau-
benlédnge ist inklusive Schraubenkopf.
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Interpositionsarthrodesen

Wiederholtes Spiilen
Rontgenkontrolle
Drainageneinlage (optional)

Kapselnaht

Hautverschluss

Steriler Verband

Nach Bedarf Anlage eines Unterschenkelcasts

Postoperativ

» Festlegung der Nachbehandlung wunter Beriicksichtigung der klinischen Bewertung, des
~bone stock” und der GroBe der Interposition, in der Regel mit Cast bzw. VorfuBentlastungsschuh
fiir 6 Wochen, Teilbelastung von 10kg fiir 6 Wochen.

» Postoperative Rontgenkontrolle direkt nach der Operation und 6 Wochen nach der Operation vor
Belastungsaufbau

» Analgesie unter Beriicksichtigung der WHO und der Nebenwirkungen

» Implantatentfernung ist elektiv nicht geplant

Weitere Indikationen

Gleiche Vorgehensweise bei:

» Revisionsarthrodese mit Knochenspaninterposition des Grozehengrundgelenks

» Revisionseingriffe nach Keller-Brandes.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie bei der Verwendung von all unseren Produkten die Gebrauchsanleitung von
Medizinprodukten der INTERCUS GmbH. Die steht Ihnen auf unserer Webseite www.intercus.de zur
Verfiigung oder kann in Papierform bei uns angefordert werden.
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Instrumente zur Explantation

Lntercus

750.102066
Schraubendreher,
fiir Schrauben @ 2,5mm, @ 3,0 mm, Anschluss T8, mit Griff

[P v
s st
g g
v & ; & v
2 B0 S o0 2
= o, = =
& o = 5 =
= M = M <
% & ? & @
2 Y 9 U 2Rl
'S g 'S S S 8
= 2 2.2 = G
LB X R
> 4 N, -~ v/ n
z | L | L
= % 5 ®
> QN o A
é N N N
o o =) o
&) Lo Lo Lo
wn [ o~ [
Schraubendurchmesser 2,5 3,0 2,5
Kopfdurchmesser 4.3 43 4,5
Anschluss T8 T8 T8
Schraubendreher > q »
X X X
750.112029 + 750.109106
Schraubendrehereinsatz, Anschluss T8, L 100 mm, selbsthaltend, fiir Schnell-
kupplung
und Silikon-Handgriff, mit Schnellkupplung
X X X
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